
INSTRUCCIONES DE USO

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
	 Dermatitis y otitis: hisopo estéril.
	 Infección urinaria: orina recogida mediante cistocentesis.

1

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
	 Muestra de orina Añadir con la pipeta 2 gotas de orina al medio

	 de conservación (tapón verde).
	 Muestra de piel u oídos Una vez tomada la muestra con el hisopo,

	 agitarlo vigorosamente en el medio de conservación (tapón verde) y frotarlo
	 contra las paredes del frasco para depositar tanto material como sea posible.

	 Tapar y homogeneizar bien el medio de conservación mediante agitación.
	 El medio de conservación sembrado es estable hasta 48 horas entre 2 y 8 ºC.

2

SIEMBRA EN EL MEDIO DE CULTIVO
	 Depositar 4 gotas del medio de conservación sembrado (tapón verde) en el frasco

	 del medio de cultivo (tapón amarillo).
	 Cerrar el frasco del medio de cultivo y homogeneizar bien el contenido mediante 

	 agitación.

3

SIEMBRA DE LA GALERÍA
DE POCILLOS

	 Quitar la etiqueta autoadhesiva que cubre la galería
	 y pegar el borde superior de la misma sobre el borde de
	 la galería para conservar paralelamente su identificación.

	 Distribuir 3 gotas del medio de cultivo sembrado
	 en cada pocillo.

	 En el pocillo de identificación de estafilococos (pocillo
	 STAPH), añadir 2 gotas de suplemento STAPH.

	 En cada pocillo, añadir 2 gotas de aceite de parafina,
	 salvo en los pocillos PSEUDO, E. COLI y STAPH.

	 Volver a pegar la etiqueta adhesiva sobre la galería.

	 Colocar la galería sobre el soporte de cartón (incluido
	 en el kit) para lograr una temperatura homogénea
	 en todos los pocillos durante el cultivo.

	 Incubar a 37 °C
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Esta información es un resumen de las instrucciones para realizar e interpretar el test Speed Biogram.
Es aconsejable tomar siempre como referencia las instrucciones incluidas en el prospecto que se suministra con el kit.
Los kits deben conservarse en refrigeración (entre 2 y 8ºC).

Lectura de los pocillos de antibióticos

	 Ausencia de bacterias en la muestra 

LECTURA E INTERPRETACIÓN

 Después de 24 horas a 37 ºC

Validación del test con los pocillos de control

	 Presencia de bacterias en la muestra 
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	Continuar con
	 el siguente paso

Rojo*
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	Esperar 48 horas

	Repetir la prueba si hay
	 una elevada sospecha
	 de infección

*Rojo o con reflejos rojos

Sin cambio de color

Sin crecimiento bacteriano

Bacterias SENSIBLES
al antibiótico

El pocillo vira de incoloro a rojo 

Crecimiento bacteriano

Bacterias RESISTENTES
al antibiótico

	 Pocillo de antibiótico

Incoloro

	 Pocillo de antibiótico

Rojo*

LECTURA DE LOS POCILLOS DE IDENTIFICACIÓN

 Después de 48 horas a 37 ºC6

El test puede poner de manifiesto asociaciones entre distintas bacterias. En caso de viraje incompleto en los pocillos de 
identificación (ej. pocillo STAPH, vira de rojo a naranja turbio) volver a leer a las 72 horas de la siembra. Si a las 72 horas de la 
siembra se produce el viraje total, se confirma la presencia de la bacteria. Por el contrario, si el color intermedio se mantiene, 
la identificación se considera negativa.

STAPH
Staphylococcus spp.

STREP
Streptococcus spp.
o Enterococcus

PSEUDO
Pseudomonas spp.

MALASSEZIA
Malassezia spp.

Ausencia Presencia

Ausencia Presencia

Ausencia Presencia

Ausencia Presencia **E. coli y Proteus son Enterobacteriaceae

+ cambio de color en el pocillo ENTEROBACT**

+ cambio de color en el pocillo ENTEROBACT**

E. COLI
Escherichia coli

PROTEUS
Proteus spp.

ENTEROBACT
Familia
Enterobacteriaceae

Ausencia Presencia

Ausencia Presencia

Ausencia Presencia

Biogram


